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VitriFreeze ES™ / VitriThaw ES™
INTENDED USE

VitriFreeze ES™ and VitriThaw ES™ are a set of media for
vitrification and thawing of human embryos (zygote till
expanded blastocyst stage).

For professional use only.

MATERIAL INCLUDED WITH THEKIT

One kit provides sufficient medium for a maximum of 6
vitrification/warming procedures, depending on the protocol
used.

VitriFreeze ES™ kit (product code VFE_KIT1): contains one
bottle of the following media:
® Product code VPIEOOS: 5 ml VitriFreeze ES
Pre-incubation medium (“PI“)
® Product code VFE1001: 1 ml VitriFreeze ES
Freezing medium 1 (“F1)
® Product code VFE2001: 1 ml VitriFreeze ES
Freezing medium 2 (“F2*)
® Product code VFE3001: 1 ml of VitriFreeze
ES Freezing medium 3 (“F3“)

VitriThaw ES™ kit ( product code: VTE_KIT1): contains one

bottle of the following media:

® Product code VTE1005: 1 ml of VitriThaw ES
Thawing medium 1 (“T1%)

® Product code VTE2001: 3.2 ml of VitriThaw ES
Thawing medium 2 (“T2“)

® Product code VTE3001: 1 ml of VitriThaw ES
Thawing medium 3 (“T3“)

® Product code VTE4001: 1 ml of VitriThaw ES
Thawing medium 4 (“T4“)

® Product code VTES001: 1 ml of VitriThaw ES
Thawing medium 5 (“T5%)

The media should be used in the order displayed above (the
bottles may be in a different order in the kit).

MATERIAL NOT INCLUDED BUT NEEDED

* Freezing tank with liquid nitrogen

* Vitrification device, preferably closed system (VitriFreeze
ES™/VitriThaw ES™ were clinically validated with use of
the following closed devices: High Security Vitrification
straw (HSV; CBS) or Vitrisafe (Nextclinics). Importantly,
each laboratory should validate their own procedures
when using VitriFreeze ES™/VitriThaw ES™ in combination
with other vitrification devices)

COMPOSITION

VitriFreeze ES™ and VitriThaw ES™ are ready to use. The
media contain PBS and human serum albumin (11-20 g/liter
depending on the individual medium, medicinal substance
derived from human blood plasma). None of the media
contain antibiotics.

VitriFreeze ES™ media have increasing concentrations of
DMSO and Ethylene glycol (EG). VitriFreeze ES™ Freezing 3
also contains sucrose and ficoll. VitriThaw ES™ media have
decreasing concentrations of sucrose.

PRODUCT SPECIFICATIONS

* Chemical composition

® pH: 7.20 - 7.40

® Osmolality (mOsm/kg):

VitriFreeze ES Pre-incubation medium: 270-295

(release criteria: 270-290)

VitriThaw ES Thawing medium 2: 805-865 (release

criteria: 805-850)

VitriThaw ES Thawing medium 3: 535-565

VitriThaw ES Thawing medium 4: 405-435

® Sterility test by the current Ph. Eur. 2.6.1. / USP <71>: no
growth

* Endotoxins test by Limulus Lysate (LAL) methodology (USP
<85>): < 0.25 EU/ml

® Mouse Embryo Assay (one-cell mouse embryo
development until blastocysts stage after 96 hours
following a sequential exposure to the cooling and
warming media) > 80%

® Use of Ph Eur or USP grade products if applicable

® The certificate of analysis and MSDS are available
upon request or can be downloaded from our website
(www.fertipro.com)

°

°

°

°

WARNINGS BEFORE USE

* Do not use the product if:

o it becomes cloudy, or shows any evid
contamination.

o seal of the container is opened or defe

product is delivered.

o exceeded.

® Store between 2-8°C.

* Keep away from (sun)light.

* The products can be used up to
when sterile conditions are maintal
are stored at 2-8°C.

® Stable after transport (max. 5
temperature (£ 37°C).

* The devices need to be disposed in acct

regulations for disposal of medical devid

METHOD

vitrification/warming  procedure
procedure.

-eliminary steps
ix all bottles of the kit wa e media to room
ication devices, taking
ean hold 1-2 embryos, (for
a PCheck the instructions for use of
the device you are using). Conveniently place the separate
parts of the vitrification device on the workbench for easy
access later in the procedure.
* Prepare the following dishes for vitrification or warming of
embryos as described in [[TEEEN

Notes:
* Do not use the same droplets/ media set-up for different
patients.

* Set-up with 4-well dish (for cases with multiple embryos):
up to 5 vitrification cycles of the same patient can be
performed in the same media.

* Set-up with droplets (for cases with few embryos): the
number of embryos that can be processed in the same
medium is limited. Droplets without oil overlay should be
prepared immediately before processing.

Vitrification protocol
* Expose the embryos sequentially to the following media as

described in [EVEE

* (*) Recommended pipetting technique for step using F3

(EENEE)):

o Place the embryo on the bottom of the 1st drop
of F3 (step A); Make sure the embryo is in the drop.
Preferably, do not extrude the complete volume of the
F2. The embryo will float.

Empty the pipette outside the drop (step B1).

Rinse the pipette with medium from drop 2 of F3 (step
B2).

Aspirate a small volume of drop 2, aspirate the embryo
from drop 1, transfer to the bottom of drop 2 (step C).
Make sure the embryo is in the drop. Flush in and out
2 times.

Place the embryo in drop 3 and flush in and out 3 times
until the shadow-like shape disappears (step D).

Now load the embryo on the vitrification device.

o

o

o

o

o

o

Thawing protocol
* Expose the embryos sequentially to the following media as

defined in [[ENEEE
PRECAUTIONS

® All blood products should be treated as potentially
infectious. Source material used to manufacture this
product was tested and found non-reactive for HbsAg
and negative for Anti-HIV-1/-2, HIV-1, HBV, and HCV.
Furthermore, source material has been tested for
parvovirus B19 and found to be non-elevated. No known
test methods can offer assurances that products derived
from human blood will not transmit infectious agents.
Standard measures to prevent infections resulting from
the use of medicinal products prepared from human
blood or plasma include selection of donors, screening
of individual donations and plasma pools for specific
markers of infection and the inclusion of effective
manufacturing steps for the inactivation/removal of
viruses. Despite this, when medicinal products prepared
from human blood or plasma are administered, the
possibility of transmitting infective agents cannot be
totally excluded. This also applies to unknown or emerging
viruses and other pathogens. There are no reports of
proven virus transmissions with albumin manufactured
to European Pharmacopoeia specifications by established
processes. Therefore, handle all specimens as if capable
of transmitting HIV or hepatitis.

Always wear protective clothing when handling specimens.
Aseptic techniques should be used to avoid possible
contamination.

Any serious incident (as defined in European Medical
Device Regulation 2017/745) that has occurred should
be reported to FertiPro and, if applicable, the Competent
Authority of the EU Member State in which the user and/
or patient is established.

SUMMARY OF SAFETY
AND CLINICAL PERFORMANCE (SSCP)

The SSCP for VitriFreeze ES™ and VitriThaw
ES™ describes safety and performance
characteristics for the media and is
available on the website of FertiPro NV
(www.fertipro.com) or by using the following
QR code:

For further questions regarding to the
performance, please contact FertiPro NV fg
technical support.

/ VitriThaw ES™

VitriFreeze ES™ et
vitrification et la décon,

a blastocyste €largj).
Réservé a un usage profe:

[ sont des milieux pour la
ryons humain (stade zygote

MATERIEL INCLUS DAN:

Un kit fournit suffisamment de
vitrification/décongélation maximu
utilisé.

procédures de
du protocole

Kit VitriFreeze ES™ (code de produit
flacon de chacun des milieux suivants:
* Code de produit VPIEOO5: 5 ml de miliel
VitriFreeze ES(“PI*)
* Code de produit VFE1001: 1 ml de milieu
VitriFreeze ES 1 (“F1“)
Code de produit VFE2001: 1 ml de milieu
itriFreeze ES 2 (“F2“)
e de produit VFE3001: 1 ml de milj
eeze ES 3 (“F3“)

S™ (code de
leu de décongélation

.2 ml de milieu de décongélation
of VitriThaw ES 2 (“T2)

* Code de produit VTE3001: 1 ml de milieu de décongélation
of VitriThaw ES 3 (“T3)

* Code de produit VTE4001: 1 ml de milieu de décongélation
of VitriThaw ES 4 (“T4*)

* Code de produit VTE5001: 1 ml de milieu de décongélation
of VitriThaw ES 5 (“T5)

Les milieux doivent étre utilisés dans l'ordre affiché cidessus (les
flacons peuvent étre disposés dans un ordre différent dans la
boite).

MATERIEL NON INCLUS MAIS NECESSAIRE

* Réservoir de congélation avec azote liquid

* Dispositif de vitrification, systéme préférablement fermé
(VitriFreeze ES™/VitriThaw ES™ a été cliniquement validé
associé a I'utilisation de Vitrisafe (Nextclinics) et du dispositif
High Security Vitrification (HSV, CBS). Avant tout, chaque
laboratoire doit valider ses propres procédures lorsqu'il utilise
VitriFreeze ES™/VitriThaw ES™ Warming en association avec
d’autres dispositifs de vitrification).

4 or 6-well dish

volumes : 250 pl, unless indicated otherwise
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T2 (can be at 37 °C) gently swirl the straw in the
medium to ensure more homogenous temperature

F3*(see figure 3)
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COMPOSITION

VitriFreeze ES™ et VitriThaw ES™ sont préts a I'emploi. Les
milieux contiennent du PBS et de I'albumine sérique humaine
(11-20 g/litre selon le milieu; substance médicamenteuse
dérivée du plasma sanguin humain). Tous les milieux sont
exempts d'antibiotiques.

Les milieux VitriFreeze ES™ présentent des concentrations
croissantes de DMSO et d'éthyléne glycol (EG). Le milieu
de congélation VitriFreeze ES™ 3 contient également de
saccharose et du ficoll. Les milieux VitriThaw ES™ présentent des
concentrations décroissantes de saccharose.

SPECIFICATIONS DU PRODUIT

* Composition chimique

® pH: 7.20 - 740

© Osmolalité (mOsm/kg):
o Milieu de pré-incubation VitriFreeze ES: 270-295

(critére de libération: 270-290)
© Milieu de décongélation VitriThaw ES 2: 805-865
(critére de libération: 805-850)

© Milieu de décongélation VitriThaw ES 3: 535-565
© Milieu de décongélation VitriThaw ES 4: 405-435

® Essai de stérilité selon les exigences en vigueur, Ph Eur 2.6.1/
USP <71>: Aucune croissance

* Test de détection des endotoxines par la méthode du lysat
d’amébocytes de limules (USP <85>): < 0.25 EU/ml

® lcellule test MEA de survivance embryonnaire
(développement  d'embryons de souris  unicellulaires
jusqu'au stade de blastocyste aprés 96 heures d'exposition
séquentielle aux milieux de congélation et de décongélation)
>80%

* Utilisation de produits grade Ph. Eur. ou USP, si applicable

* Un certificat d’analyse et une fiche de données de sécurité
sont disponibles sur demande ou peuvent étre téléchargés
sur notre site Internet (www.fertipro.com)

MISES EN GARDE AVANT UTILISATION

* Ne pas utiliser le produit si :
o il est trouble ou s'il présente des signes de contamination
microbienne;
o ['opercule du contenant est rompu ou abimé a Ia livraison;
o |a date de péremption est dépassée.
* Ne pas congeler avant utilisation.
* Ne pas restériliser aprés ouverture.

INSTRUCTIONS RELATIVES
AU STOCKAGE ET A LELIMINATION

® Stocker entre 2 et 8°C.

 Tenir a I'abri de la lumiére (du soleil).

® Les produits peuvent étre utilisés jusqu'a 7 jours aprés
ouverture si des conditions de stérilité sont respectées et si
les produits sont conservés entre 2 et 8°C.

® Stable aprés transport (maximum 5 jours) a température
Elevée (£37°C).

® Les dispositifs doivent étre éliminés conformément aux
réglementations locales en matiére d'élimination des
dispositifs médicaux.

METHODE

Nous vous recommandons fortement de bien lire toutes les
étapes de la procédure de vitrification/réchauffage avant de
commencer I'opération.

Preliminary steps

® Bien mélanger tous les flacons du kit et les réchauffer a une
température égale (température ambiante (20 a 25 °C)).

® Quvrir le nombre requis de dispositifs de vitrification, en
sachant que 1 dispositif peut contenir 1-2 embryons, ( pour
une charge volumique maximale : consulter les instructions

du dispositif utilis€). Placer les différentes parties du dispositif
sur la paillasse de facon & pouvoir y accéder facilement a une
phase ultérieure de la procédure.

* Préparer les récipients suivants pour la vitrification ou
le réchauffement des embryons comme indiqué dans la

figure 11

Remarques:

* Ne pas utiliser la méme configuration gouttelettes/milieu pour
différents patients.

* Configuration avec une boite a 4 puits (pour les cas avec des
embryons multiples): jusqu'a 5 cycles de vitrification d’un
méme patient peuvent étre réalisés dans le méme milieu.

* Configuration avec des gouttelettes (pour les cas avec peux
d'embryons): le nombre d'embryons pouvant étre traités dans
le méme milieu est limité. Les gouttelettes sans recouvrement
d'huile doivent étre préparées immédiatement avant le
traitement.

Protocole de vitrification
* Exposer les embryons de maniére séquentielle aux milieux
suivants comme indiqué dans la [FEVEE

® (*) Technique de pipetage recommandée dans F3 ([ El):
o Placer I'embryon au fond de la 1ére goutte de F3 (étape

A) ; veiller a ce que I'embryon se trouve dans la goutte. De

préférence, ne pas extruder la totalité du volume du F2.

L'embryon va flotter.

Vider la pipette a I'extérieur de la goutte (étape B1).

Rincer la pipette avec le milieu de la goutte 2 de F3 (étape

B2).

Aspirer un petit volume de goutte 2, aspirer 'embryon de la

goutte 1, transférer au fond de la goutte 2 (étape C).

Veiller a ce que I'embryon se trouve dans la goutte,4

et expulser 2 fois.

Placer I'embryon dans la goutte 3 et aspj

3 fois jusqu'a ce que la forme resseg

disparaisse (étape D).

Charger a present I'embryog

°

°

°

°

°

Vitrification.

Protocole de réchaufd

PRECAUTIONS

* Tous les produits dérivés du sang doivent étre §
comme potentiellement infectieux. Le matériel d
utilisé pour fabriquer ce produit a été testé et s'est réy
non réactif pour I'AgHBs et négatif pour I'anti-VIH-1/2, le’
le VHB et le VHC. De plus, la présence de parvovirus B19 &
le matériel de départ a été examinée et s'est révélée négat
Aucune méthode de détermination connue ne peut garan
e les produits dérivés de sang humain ne transmettront pas’
gnts infectieux.
res standard pour prévenir les infections résultant
hen de médicaments préparés a partir de sang ou
jains incluent la sélection des donneurs, la
pLeurs spécifiques d'infection sur les dons
noes de plasma et I'inclusion d'étapes
gur I'inactivation/élimination virale.
dicaments préparés a partir de
AL administrés, la possibilité
e peut étre totalement
frus et autres agents
e transmission
ine fabriquée

appliqud
€s inconnus o
Yirus n'a été rapportd
onformément aux spécificatl larmacopée
Européenne selon des procédés @ Par conséquent,
manipuler tous les spécimens cOmme s'ils étaient
susceptibles de transmettre le VIH ou I'hépatite.
Il convient de porter des vétements de protection lors de la
manipulation des spécimens.
* Toujours travailler en conditions aseptiques pour éviter
d’éventuelles contaminations.
* Toutincident grave (tel que défini dans le Réglement européen
2017/745 relatif aux dispositifs médicaux) doit étre signalé
a FertiPro NV et, le cas échéant, a l'autorité compétente de
I'Etat membre de I'UE dans lequel I'utilisateur ou le patient
sont établis.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DE
SECURITE ET DES PERFORMANCES
CLINIQUES (SSCP)

Le SSCP du VitriFreeze ES™ et VitriThaw ES™ E E
décrit les caractéristiques de sécurité et de
performances du milieu. Il est disponible sur

le site Web de FertiPro NV (www.fertipro.com) =

ou en utilisant le QR code suivant: E

Pour toute autre question concernant la
sécurité et les performances, priere de contacter FertiPro NV
pour un support client ou technique.

VitriFreeze ES™ / VitriThaw ES™
VERWENDUNGSZWECK

VitriFreeze ES™ und VitriThaw ES™ sind Medien in einem Set
fur Vitrifizierung und zum Auftauen menschlicher Embryonen
(Zygote bis erweitertes Blastozystenstadium).

Nur fir professionelle Nutzung.

IMSET ENTHALTENES MATERIAL

Ein Kit bietet ausreichend Medium fiir maximal 6 Vitrifizierungs-/
Erwérmungsvorgange, je nach verwendetem Protokoll.

VitriFreeze ES™ kit (produktcode VFE_KIT1): enthélt je eine

Flasche mit den folgenden Medien:

® Produktcode VPIEOOS: 5 ml VitriFreeze ES
Préinkubationsmedium (“PI)

* Produktcode VFE1001: 1 ml VitriFreeze ES Einfriermedium
1(“F1%)

* Produktcode VFE2001: 1 ml VitriFreeze ES Einfriermedium
2(“F2%)

® Produktcode VFE3001: 1 ml of VitriFreeze ES Einfriermedium
3(“F3%)

VitriThaw ES™ kit (produktcode: VTE_KIT1): enthélt je eine

Flasche mit den folgenden Medien:

® Produktcode VTE1005: 1 ml of VitriThaw ES Auftaumedium
1(“T1%)

® Produktcode VTE2001: 3.2 ml of VitriThaw ES Auftaumedium
2("T2%)

® Produktcode VTE3001: 1 ml of VitriThaw ES Auftaumedium
3(“T3%)

® Produktcode VTE4001: 1 ml of VitriThaw ES Auftaumedium
4 (“T4*)

® Produktcode VTES001: 1 ml of VitriThaw ES Auftaumedium
5 (“T5%)

Die Medien sind in der vorstehend angegebenen Reihenfolge zu
verwenden (die Flaschen kénnen sich im Kit in einer anderen
Reihenfolge befinden).

NICHT ENTHALTENES,
ABER BENOTIGTES MATERIAL

® Einfriertank mit FlUssigstickstoff

® Vitrifizierungsvorrichtung, ~ Vorzugsweise wurde ein
geschlossenes  System  (VitriFreeze ~ ES™)/VitriThaw
ES™ durch Verwendung von Vitrisafe (Nextclinics) und
einem Hochsicherheits-Vitrifizierungsgerét (HSV, CBS)
Klinisch validiert. Wichtig ist, dass jedes Labor seine
eigenen Verfahren validieren sollte, wenn es VitriFreeze
ES™/VitriThaw ES™ in Kombination mit anderen
Vitrifizierungsgeraten verwendet).

ZUSAMMENSTELLUNG

VitriFreeze ES™ und VitriThaw ES™ sind gebrauchsfertig.
Die Medien enhalten PBS und Humanserumalbumia (11-
20 g/Liter je nach Medium; medizinische S
menschlichem Blutplasma). Die Medien
Antibiotika.

VitriFreeze ES™ Medien
Konzentrationen von DMSO
VitriFreeze ES-Einfriermedi
und ficoll. VitriThaw,
Konzentrationen

* Sterilitatstest nach d
<71>: Kein Wachstum
® Endotoxintest mit der Li
(USP <85>): < 0.25 EU/m
® Test an einzelligen n (Entwicklung
von einzelligen Mé&us: bis zum
Blastozystenstadium nach i
aufeinanderfolgenden Expositiol
Warmemedien) > 80%
* Gegebenenfalls  Verwendung
Arzneibuchqualitét nach Ph. Eur. odel
* Ein Analysezertifi kat und ein Sicherh
auf Anfrage erhaltlich oder konnen
ww.fertipro.com) heruntergeladen werdi

5
Ph. Eur. 2.6.1/ USP

yten-Lysat Methode

HINWEISE, VOR GEBRAUCH ZU BEACHTEN

icht verwenden, wenn es:

lbt ist bzw. Hinweise auf eine mikrobielle
igung aufweist,

defektem Behalterverschluss

geltefert wurde,
o das Verfalldatum abgelaufen ist
® Vor Gebrauch nicht einfrieren.
® Nach dem Offnen nicht erneut sterilisieren.

HINWEISE ZUR LAGERUNG/ENTSORGUNG

® Lagern zwischen 2-8°C.

* Vor (Sonnen)licht schiitzen. N

* Die Produkte kdnnen nach dem Offnen bis zu 7 Tage lang
verwendet werden, sofern sterile Bedingungen gewahrt
bleiben und die Produkte bei 2-8°C aufbewahrt werden.

® Nach dem Transport fir maximal 5 Tage stabil bei
Lagerung unter erhéhten Temperaturen (< 37°C).

® Gerate mussen in Ubereinstimmung mit dendrtlichen
Vorschriften zur Entsorgung von Medizinprodukten
entsorgt werden.

METHODEN

Es wird dringend empfohlen, sich vor Beginn des Verfahrens
alle Schritte zur Durchflihrung der Vitrifizierung/Erwarmung
durchzulesen.

Vorbereitungsschritte

® Alle Flaschen des Kits gut schiitteln und alle Medien auf
die gleiche Temperatur erwarmen (Raumtemperatur (20-
25 °Q)).

* Als Nachstes die fiir die Vitrifizierung benétigte Anzahl von
Packungen mit HSV-Straws 6ffnen, wobei 1 HSV-Straw
1-2 Embryos aufnehmen kann, (fir einem maximale
Volumenbelastung: konsultieren Sie die Betriebsanleitung
flr die von lhnen verwendete Straw). Die einzelnen
Packungen mit HSV-Straws auf dem Arbeitstisch
bereitlegen, um sie spater wahrend des Verfahrens rasch
griffbereit zu haben.

* Bereiten Sie die folgenden Schalen zur Vitrifizierung oder
Erwarmung von Embryonen vor wie in
beschrieben.

Hinweis:

® Verwenden Sie nicht die  gleiche
Medienanordnung fiir verschiedene Patienten.

® Aufbau mit 4-Well-Schale (fir Falle mit mehreren
Embryonen): Bis zu 5 Vitrifizierungsszyklen desselben
Patienten konnen in denselben Medien durchgefiihrt
werden.

* Aufbau mit Trépfchen (fir Falle mit wenigen Embryonen): Die
Anzahl der Embryonen, die im selben Medium verarbeitet
werden koénnen, ist begrenzt. Tropfchen ohne Ollberzug
sollten unmittelbar vor der Verarbeitung vorbeireitet werden.

Tropfchen-/

Kiihiprotokoll
® Embryonen nacheinander den folgenden Medien
aussetzen wie in [[EUEELNNEIIERY beschrieben

* (*) Empfohlene Pipettiertechnik in F3 ([ENIYETSIe M) :
Legen Sie den Embryo auf den Boden des ersten
Tropfens von F3 (Schritt A); stellen Sie sicher, dass
sich der Embryo im Tropfen befindet. Extrudieren Sie
vorzugsweise nicht das gesamte Volumen von F2. Der
Embryo schwimmt oben.

Entleeren Sie die Pipette auRerhalb des Tropfens
(Schritt B1).

Spiilen Sie die Pipette mit Medium aus Tropfen 2 von
F3 (Schritt B2).

Saugen Sie ein kleines Volumen von Tropfen 2 auf,
saugen Sie die Embryo aus Tropfen 1 und Ubertragen
Sie sie auf den Boden von Tropfen 2 (Schritt C).
Stellen Sie sicher, dass sich der Embryo im Tropfen
befindet. 2 Mal einsaugen und ausspilen.

Legen Sie den Embryo in Tropfen 3 und saugen Sie 3
Mal ein und splilen aus, bis die schattenartige Form
verschwindet (Schritt D).

Laden Sie den Embryo nun in das Vitrifizierungsgerat.

°

°

°

°

°

°

°

Erwérmungsprotokoll
*Embryonen nacheinander den folgenden

aussetzen wie in [EVEIELENEREY beschrieben.

Medien

VORSICHTSMASNAHMEN

* Alle Blutprodukte sind als potenziell infektids zu handhaben.
Das zur Herstellung dieses Produkts verwendete
Ausgangsmaterial wurde vorab getestet und hat auf HbsAg
nicht reagiert bzw. war Anti-HIV-1/-2-, HIV-1-, HBV- und
HCV-negativ. Das Ausgangsmaterial w auf das

Roht.

Entfernung von Viren. Dennoch kann
hung von medizinischen Produkten, die
it oder Plasma prapariert wurden, eine
Infektionserregern  nicht  vollstandig
en. Dies gilt auch fir unbekannte
gndere Krankheitserreger. Es liegen

gewiesene Virusiibertragungen mit
pezifi kationen des Europdischen
ja) durch etablierte Prozesse
sind so zu handhaben, als

mogliche Verunré u vermeiden, sollten
ptische Methoden angl
uftretende schwerwiegei
Defi nition der Europaisché
Medizinprodukte) sollten a
zutreffend, an die zustandige E|
in dem der Nutzer bzw. Patient an!

ZUSAMMENFASSUNG DER SIC
KLINISCHEN LEI N

und  Leistungsfahigkeit

nd ist auf der Website von =

V (www. fertipro.com) oder durch E
endung des QR-Codes erhéltlich:

Fir weitere Fragen zur Sicherheit und Leistungsfahigkeit
kontaktieren Sie bitte den Kundendienst oder Technischen
Support von FertiPro NV.

VitriFreeze ES™ / VitriThaw ES™
USO ESPECIFICO

VitriFreeze ES™ y VitriThaw ES™ son un conjunto de medios
para la vitrificacion y la descongelacion de embriones
humanos (de cigoto a blastocisto expandido).

Solo para uso profesional.

MATERIAL QUE SE INCLUYE CON EL JUEGO

Un solo kit proporciona suficiente medio para un maximo
de 6 procedimientos de vitrificacion o calentamiento, en
funcién del protocolo utilizado.

VitriFreeze ES™ kit (codigo del product VFE_KIT1): contiene

un frasco de cada uno de los siguientes medios:

® Codigo del product VPIEOO5: 5 mI de medio de
preincubacion VitriFreeze ES (“PI“)

® Codigo del product VFE1001: 1 ml de medio de
congelacion VitriFreeze ES 1 (“F1“

® Codigo del product VFE2001: 1 ml de medio de
congelacion VitriFreeze ES 2 (“F2¢)

® Codigo del product VFE3001: 1 ml de medio de
congelacion of VitriFreeze ES 3 (“F3“)

VitriThaw ES™ kit (codigo del product: VTE_KIT1): contiene

un frasco de cada uno de los siguientes medios:

® Codigo del product VTE1005: 1 ml de medio de
descongelacion VitriThaw ES 1 (“T1

® Codigo del product VTE2001: 3.2 ml de medio de
descongelacion VitriThaw ES 2 (“T2)

® Codigo del product VTE3001: 1 ml de medio de
descongelacion of VitriThaw ES 3 (“T3*)

® Codigo del product VTE4001: 1 ml de medio de
descongelacion of VitriThaw ES 4 (“T4*)

® Codigo del product VTE5001: 1 ml de medio de
descongelacion of VitriThaw ES 5 (“T5)

Los medios deben utilizarse en el orden en que se indica
arriba (los frascos pueden estar en distinto orden en la caja).

MATERIAL NO INCLUIDO PERO NECESARIO

® Depdsito de congelacion con nitrégeno liquido.

® Dispositivo de Vvitrificacion, sistema preferiblemente
cerrado (VitriFreeze ES™/VitriThaw ES™ han sido
validados clinicamente con el uso de Vitrisafe (Nextclinics)
y el dispositivo de vitrificacion de alta seguridad (HSV,
CBS). Es importante destacar que cada laboratorio debe
validar sus propios procedimientos a la hora de utilizar
VitriFreeze ES™/VitriThaw ES™ en combinacion con otros
dispositivos de vitrificacion).

COMPOSICION

VitriFreeze ES™ y VitriThaw ES™ estén listos para usar. Los
medios contienen PBS y albimina sérica humana (11-20
g/litro en funcion del medio individual; sustancia médica
derivada del plasma humano). Ninguno de los medios
contiene antibiéticos.

Los medios de congelacion VitriFreeze ES™ tiene
concentraciones crecientes de DMSO vy etilenglicol (EG).
El medio de congelacion VitriFreeze ES™ 3 también
contiene sacarosa y ficol. Los medios de descongelacion
VitriThaw ES™ tienen concentraciones decrecientes de
sacarosa.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

® Composicion quimica

® pH:7.20 - 7.40

® Osmolalidad (mOsm/kg):

Medio de preincubacion VitriFreeze ES: 270-295

(release criteria: 270-290)

Medio de descongelacion VitriThaw ES 2: 805-865

(release criteria: 805-850)

Medio de descongelacion VitriThaw ES 3: 535-565

Medio de descongelacion VitriThaw ES 4: 405-435

® Prueba de esterilidad segin la Farmacopea Europea
actual 2.6.1/USP <71>: sin crecimiento

® Prueba de endotoxinas mediante metodologia de lisado
de amebocitos de Limulus (USP <85>): < 0.25 EU/ml

* Ensayo con embriones de raton unicelulares (desarrollo
del embrién unicelular de ratén hasta la fase de
blastocisto después de 96 horas tras una exposicion
secuencial a los medios de enfriamiento y calentamiento)
>80%

® Utilice productos de calidad Ph Eur o USP, si fuera
relevante

® Certificado de analisis y fi chas de datos de seguridad

(FDS) de los materiales disponibles previa solicitud o

descargables desde nuestro sitio web (www.fertipro.com)

RUEBAS PREVIAS AL USO

ilice el producto si:

bia vuelve turbio o presenta cualquier signo de
minacion microbiana;

into del envase esta abierto o defectuoso en el
jto de la entrega del producto;

perado la fecha de caducidad.

r antes del uso.

izar después de su apertura.

DNES DE )
MIENTO/ ELIMINACION

| producto a una temperatura de 2 a 8 °C.

er alejado de la luz (del sol).

Productos pueden utilizarse hasta 7 dias después de

Epertura, si se mantienen las condiciones estériles y los

productos se almacenan a 2-8 °C.

* Indicado para ser transportado o almacenado en un
periodo corto de tiempo, a elevadas temperaturas
(periodos superiores a 5 dias a 37°C).

® Los dispositivos deben eliminarse de conformidad con
las reglamentaciones locales para la eliminacion de
productos sanitarios.

METODO

Recomendamos fervientemente leer todos los pasos del
procedimiento de vitrificacion/calentamiento antes de
iniciar el proceso.

Pasos preliminares

* Mezcle bien todos los frascos incluidos en el kit y caliente
todos los medios a una misma temperature (temperature
ambiente (20-25°C)).

* Abra tantos paquetes de dispositivos HSV como sea

necesario para el paso de vitrificacion, teniendo en

cuenta que el dispositivo HSV 1 pueden tener hasta 1-2

embriones, (para un volumen maximo de carga: consulte

las instrucciones del dispositivo que esté utilizando).

Coloque las partes separadas del dispositivo en el banco

de trabajo para poder cogerlas facilmente en pasos

posteriores del procedimiento.

Prepare las siguientes placas para la vitrificacion o

calentamiento de embriones como se describe en la

ieure/figura 1

Nota:

* No utilice las mismas microgotas o configuracion de
medios para pacientes diferentes.

Configuracion de placa con 4 pocillos (para casos de
embriones mdltiples): se pueden realizar hasta 5 ciclos de
vitrificacion para el mismo paciente en el mismo medio.
Configuracion de microgotas (para casos con pocos
embriones): el ndmero de embriones que pueden
procesarse en el mismo medio es limitado. Las microgotas
sin recubrimiento con aceite deben prepararse
inmediatamente antes del procesamiento.

Protocolo de refrigeracion
® Exponga a los embriones de forma secuencial a los
siguientes medios como se describe en |a [EVCAENER

(*) Técnica de pipeteo recomendada en F3 ([ENEATNIEED -
o Cologue el embrion en el fondo de la gota 1 de F3 (paso
A); asegurese de que el embrion esta en la gota. Es
preferible que no extruya el volumen completo del F2.
El embrion flotara.

Vacie la pipeta fuera de la gota (paso B1).

Enjuague la pipeta con el medio de la gota 2 de F3
(paso B2)

Aspire un pequefo volumen de la gota 2, aspire el
embrion de la gota 1y transfiéralo al fondo de la gota
2 (paso C).

Aseglrese de que el embrion esta en la gota. Limpielo
2 veces.

Coloque el embrion en la gota 3 y limpielo 3 veces
hasta que desaparezca la forma parecida a una sombra
(paso D).

Ahora cargue el embrion en el dispositivo de
vitrificacion.

°

°

°

°

°

°

Protocolo de calentamiento
® Exponga a los embriones de forma secuencial a los
siguientes medios como se describe en la [EVAENCES

PRECAUCIONES

® Todos los hemoderivados deben tratarse como
potencialmente infecciosos. El material de origen utilizado
para fabricar este producto fue sometido a analisis y los
resultados revelaron que no es reactivo a HbsAg y es
negativo para anti-VIH-1/2, VIH-1, VHB y VHC. Asimismo,
el material de origen se ha sometido a analisis para el
parvovirus B19 con un resultado no elevado. Ningin
método de andlisis conocido puede garantizar que
los hemoderivados humanos no transmitan agentes
infecciosos.
Entre las medidas estandar para evitar infecciones
derivadas del uso de medicamentos preparados a partir
de sangre o plasma humanos se incluyen la seleccion de
donantes, el cribado de las donaciones de cada individuo
y los bancos de plasma para marcadores especifi cos de
infeccion y la inclusion de pasos de fabricacion efi caces
para la inactivacion/eliminacion de los virus. Pese a ello,
cuando se administran medicamentos preparados a partir
de sangre o plasma humanos, no se puede excluir por
completo la posibilidad de transmitir agentes infecciosos.
Esto también se aplica a los virus desconocidos o
emergentes y a otros agentes patogenos. No se han notifi
cado transmisiones de virus probadas con albimina
fabricada segln las especifi caciones de la Farmacopea
Europea mediante los procesos establecidos. Por tanto,
todas las muestras deben manipularse como potenciales
transmisoras del VIH o hepatitis.
Utilizar siempre ropa de proteccion para manipular las
muestras.
Debe utilizarse una técnica aséptica para evitar la posible
contaminacion.
® Cualquier incidente grave (tal como se defi ne en
el Reglamento [UE] 2017/745 sobre los productos
sanitarios) que suceda debe notifi carse a FertiPro NV y, si
procede, a la autoridad competente del Estado miembro
de la UE en el que esté establecido el usuario o paciente.



RESUMEN SOBRE SEGURIDAD Y
FUNCIONAMIENTO CLINICO (SSCP

EI SSCP de VitriFreeze ES™y VitriThaw ES™ E E
describe las caracteristicas de seguridad g,

y funcionamiento de los medios y se
encuentra disponible en el sitio web de =
FertiPro NV (www.fertipro.com) o se puede E
obtener mediante el siguiente codigo QR:

Si tiene mas preguntas sobre la seguridad y el
funcionamiento, pongase en contacto con FertiPro NV a
través de su servicio de atencion al cliente o de asistencia
técnica.

(m)

VitriFreeze ES™ / VitriThaw ES™
USO PREVISTO

VitriFreeze ES™ e VitriThaw ES™ sono un gruppo di terreni
per vetrificare e scongelare embrioni umani (da zigote fino
allo stadio di blastocisti espansa).

Per esclusivo uso professionale.

MATERIALE INCLUSO NEL KIT

Un kit fornisce terreno di coltura sufficiente per un massimo
di 6 procedure di vitrificazione/riscaldamento, a seconda del
protocollo utilizzato.

Kit VitriFreeze ES™ (codice del prodotto: VFE_KIT1): contiene

un flacone di ciascuno dei seguenti terreni di coltura:

* Codice del prodotto VPIEOO5: 5 ml di terreno da Pre-
incubazione VitriFreeze ES (“PI*)

* Codice del prodotto VFE1001: 1 ml di terreno
Congelamento VitriFreeze ES 1 (“F1“)

* Codice del prodotto VFE2001: 1 ml di terreno
Congelamento VitriFreeze ES 2 (“F2“)

* Codice del prodotto VFE3001: 1 ml di terreno
Congelamento VitriFreeze ES 3 (“F3“)

Kit VitriThaw ES™ (codice del prodotto: VTE_KIT1): contiene

un flacone di ciascuno dei seguenti terreni di coltura:

* Codice del prodotto VTE1005: 1 ml di terreno
Scongelamento VitriThaw ES 1 (“T1%)

* Codice del prodotto VTE2001: 3.2 ml di terreno
Scongelamento VitriThaw ES 2 (“T2)

* Codice del prodotto VTE3001: 1 ml di terreno
Scongelamento VitriThaw ES 3 (“T3")

* Codice del prodotto VTE4001: 1 ml di terreno
Scongelamento VitriThaw ES 4 (“T4*)

* Codice del prodotto VTE5001: 1 ml di terreno
Scongelamento VitriThaw ES 5 (“T5)

| terreni di coltura devono essere utilizzati nell’ordine
elencato sopra (nella confezione i flaconi possono essere
ordinati in maniera differente).

MATERIALE NON INCLUSO MA NECESSARIO

* Serbatoio da congelamento con azoto liquid
* Strumento da vetrificazione, sistema preferibilmente
chiuso (VitriFreeze ES™/VitriThaw ES™ & stato
clinicamente convalidato con l'uso di Vitrisafe (Nextclinics)
e un dispositivo di vitrificazione ad alta sicurezza (HSV,
CBS). E importante sottolineare che ogni laboratorio
deve convalidare le proprie procedure quando utilizza
VitriFreeze ES™/VitriThaw ES™ in associazione con altri
dispositivi di vitrificazione).

COMPOSIZIONE

VitriFreeze ES™ e VitriThaw ES™ sono pronti per l'uso. |
media contengono PBS e albumina sierica umana (11-20
g/litro a seconda del singolo terreno di coltura; sostanza
medicinale derivata dal plasma sanguigno umano). | terreni
di coltura non contengono antibiotici.

| terreni di coltura di terreno Congelamento VitriFreeze ES™
hanno concentrazioni crescenti di DMSO e glicol etilenico
(EG). Il terreno Congelamento VitriFreeze ES™ 3 contiene
anche saccarosio e ficoll. | terreno Scongelamento VitriThaw
ES™ hanno concentrazioni decrescenti di saccarosio.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

* Composizione chimica

® pH: 7.20 - 7.40

* Osmolalita (mOsm/kg):
o Terreno da Pre-incubazione VitriFreeze ES: 270-295

(release criteria: 270-290)
o Terreno Scongelamento VitriThaw ES 2: 805-865
(release criteria: 805-850)

o Terreno Scongelamento VitriThaw ES 3: 535-565
o Terreno Scongelamento VitriThaw ES 4: 405-435

* Test di sterilita secondo I'attuale Farm. eur. 2.6.1/ USP
<71>: assenza di crescita

* Test delle endotossine mediante il metodo LAL (lisato di
amebociti di Limulus) (USP <85>):< 0.25 EU/ml

* Saggio su embrione murino monocellulare (lo svilug
dell'embrione di topo a una cellula fino allo stg
blastocisti dopo 96 ore dopo un'esposizione seg
ai mezzi di raffreddamento e di riscaldamento)

* Utilizzare prodotti di grado Ph Eur o USP se ap

® Un certificato di analisi e la MSDS sono d
richiesta o possono essere scaricati dal ng
(www.fertipro.com)

AVVERTENZE PRIMA DELLUSO

* Non utilizzare il prodotto se:
© hadiventa torbido o mostra evidenza di
batterica;
o il sigillo del contenitore & aperto o difettq
prodotto viene consegnato;
o l|a data di scadenza é stata superata
* Non congelare prima dell’uso.
* Non risterilizzare dopo I'apertura.

ISTRUZIONIPERLA
CONSERVAZIONE/ LO SMALTIMENTO

* Conservare a temperatura compresa tra i 2-8 °C.

* Tenere lontano dalla luce (solare).

* | prodotti possono essere usati fi no a 7 giorni dopo
I'apertura, quando le condizioni sterili sono mantenute e i
prodotti sono conservati a 2-8 °C.

* |doneo per il trasporto o lo stoccaggio a breve termine (fi
no a 5 giorni a 37 °C) a temperatura elevate.

* | dispositivi devono essere smaltiti in conformita alla
normativa vigente per lo smaltimento dei dispositivi
medici.

METODI

Prima di iniziare la procedura si raccomanda vivamente
di leggere tutte le fasi della procedura di vetrificazione/
riscaldamento.

Fasi preliminari

® Miscelare bene tutti i flaconi del kit e riscaldarli tutti i
terreni di coltura a una temperatura uguale (temperature
ambiente (20-25 °C)).

® Aprire il numero necessario di dispositivi per la
vitrificazione, considerando che 1 dispositivo pud
contenere 1-2 embrioni, (per il massimo carico

volumetrico: controllare le istruzioni del dispositivo in uso).
Collocare le diverse componenti del dispositivo in maniera
pratica sul banco da lavoro affinché siano facilmente
accessibili nelle fasi successive della procedura.

Preparare le seguenti piastre per la vitrificazione o il
riscaldamento di embrioni come descritto nella [FENEATNEE-

Nota:

* Non utilizzare lo stesso allestimento con goccioline/
terreni di coltura per pazienti diversi.

® Allestimento con piastra a 4 pozzetti (per i casi con
embrioni multipli): possono essere eseguiti fino a 5 cicli
di vitrificazione dello stesso paziente negli stessi terreni
di coltura.

* Allestimento con goccioline (per i casi con pochi embrioni):
il numero di embrioni che possono essere processati
nello stesso terreno di coltura & limitato. Le goccioline
senza copertura con olio devono essere preparate
immediatamente prima del trattamento.

Protocollo di vitrificazione
® Esporre embrioni in sequenza ai seguenti terreni di
coltura come descritto nella [ENEAECICRA.

(*) Tecnica di pipettaggio consigliata in F3 ([ENEYIENEIE):
o Posizionare I'embrione sul fondo della 1a goccia di F3
(passaggio A); assicurarsi che I'embrione sia all'interno
della goccia. Preferibilmente, non estrudere il volume
completo di F2. L'embrione galleggera.
Svuotare la pipetta all'esterno della goccia (passaggio
B1).
Risciacquare la pipetta con il terreno di coltura dalla
goccia 2 di F3 (passaggio B2).
Aspirare un volume ridotto di goccia 2, aspirare
I'embrione dalla goccia 1, trasferire sul fondo della
goccia 2 (passaggio C).
Assicurarsi che I'embrione sia all'interno della goccia.
Sciacquare dentro e fuori 2 volte.
Posizionare I'embrione nella goccia 3 e sciacquare
dentro e fuori 3 volte fino a quando la forma simile a
un'ombra scompare (passaggio D).
A questo punto, caricare I'embrione sul dispositivo di
vitrificazione.

°

°

°

°

°

°

Protocollo di riscaldamento
® Esporre embrioni in sequenza ai seguenti terreni di
coltura come descritto nella [ENEAECICES:

PRECAUZIONI

® Tutti gli emoderivati devono essere trattati come
potenzialmente infettivi. Il materiale di partenza utilizzato
per la produzione di questo prodotto & stato testato
ed é risultato non reattivo per HbsAg e negativo per
Anti-HIV-1/-2, HIV-1, HBV e HCV. Inoltre, il materiale di
partenza é stato testato per il parvovirus B19 e non é
risultato aumentato. Nessun metodo di prova noto puo
garantire che i prodotti derivati da sangue umano non
trasmettano agenti infettivi.

Le misure standard per prevenire le infezioni derivanti
dall’'uso di medicinali preparati da sangue o plasma
umano includono la selezione dei donatori, lo screening
delle donazioni individuali e dei pool di plasma per
specifici marcatori di infezione e Iinclusione di fasi
produttive efficaci per I'inattivazione/rimozione dei virus.
Nonostante questo, quando vengono somministrati
medicinali preparati da sangue o plasma umano,
la possibilita di trasmettere agenti infettivi non pud
essere totalmente esclusa. Questo vale anche per virus
sconosciuti o emergenti e altri agenti patogeni. Non
ci sono segnalazioni di trasmissioni virali comprovate
con albumina prodotta secondo le specifiche della
Farmacopea Europea mediante processi consolidati.
Pertanto, trattare tutti i campioni come se fossero in grado
di trasmettere I'HIV o I'epatite.

Indossare sempre indumenti protettivi quando si
maneggiano i campioni.

Per evitare possibili contaminazioni deve essere utilizzata
una tecnica asettica.

Nel caso si verifichi un incidente grave (ai sensi del
regolamento europeo 2017/745 relatiod@i dispositivi
medici), occorre segnalarlo a FertiPrg g del caso,
all'autorita competente dello Stato i i
si trova l'utente e/o il paziente.

SINTESI RELATIVA ALLA SICUREZZA
PRESTAZIONE CLINICA (SSCP)

ez ESTM o VltrlThaw

gei terreni

(www.fertipro.coi il

seguente codice QR::

Per ulteriori domande relati
prestazione, si prega di contattal
supporto tecnico di FertiPro NV.

VitriFreeze ES™ / Vitri
USO PRETENDIDO

a client o il

VitriFreeze ES™ e VitriThaw ES™ s&o u
vitrificacdo e aquecimento de embrides
até o estagio de blastocisto).

Apenas para uso profissional.

JATERIAL INCLUSO NO KIT,

Para no maximo, 6
@quecimento, dependendo

VitriFreeze ES™ kit (codigo do produto VFE_KIT1): contem 1

frasco de cada meio:

® Codigo do produto VPIEOO5: 5 ml meio de pré-incubagao
VitriFreeze ES (“PI“)

® Codigo do produto VFE1001: 1 ml meio de VitriFreeze ES
Freezing 1 (“F1*

® Codigo do produto VFE2001: 1 ml meio de VitriFreeze ES
Freezing 2 (“F2*)

* Codigo do produto VFE3001: 1 ml meio de VitriFreeze ES
Freezing 3 (“F3“)

VitriThaw ES™ kit (codigo do produto: VTE_KIT1): contem 1

frasco de cada meio:

* Codigo do produto VTE1005: 1 ml meio de VitriThaw ES
Thawing 1 (“T1%)

* Codigo do produto VTE2001: 3.2 ml meio de VitriThaw ES
Thawing 2 (“T2*)

* Codigo do produto VTE3001: 1 ml meio de VitriThaw ES
Thawing 3 (“T3%)

* Codigo do produto VTE4001: 1 ml meio de VitriThaw ES
Thawing 4 (“T4")

* Codigo do produto VTE5001: 1 ml meio de VitriThaw ES
Thawing 5 (“T5%)

0 meio deve ser usado na ordem mostrada acima (os
frascos podem estar em ordem diferente na caixa).

MATERIAL NAO INCLUIDO MAS NECESSARIO

* Tanque de congelamento com nitrogénio liquido

* Dispositivo de vitrificacao, sistema preferencialmente
fechado (VitriFreeze ES™/VitriThaw ES™ foi clinicamente
validado com o uso de Vitrisafe (Nextclinics) e dispositivo
de Vitrificacdo de Alta Seguranca (HSV, CBS). E importante
ressaltar que cada laboratério deve validar seus préprios
procedimentos ao utilizar o VitriFreeze ES™/VitriThaw
ES™ em combinacdo com outros dispositivos de
vitrificagao).

COMPOSIGAO

0 VitriFreeze ES™ e o VitriThaw ES™ estdo prontos para uso.
Os meios contém tampao fosfato salino (PBS) e albumina do
soro humano (11-20 g/litro dependendo do meio individual;
substancia medicinal derivada do plasma de sangue
humano). Nenhum dos meios contém antibidticos.

Os meios do VitriFreeze ES™ tém concentrages crescentes
de DMSO e Etilenoglicol (EG). O meio VitriFreeze ES™
Freezing 3 médio também contém ficoll e sacarose. Os
meios VitriThaw ES™ tém concentracoes decrescentes de
sacarose.

ESPECIFICACOES DO PRODUTO

* Composicdo quimica
* pH: 7.20 - 7.40
* Osmolalidade (mOsm/kg):
° Meio de pré-incubacao VitriFreeze ES: 270-295
(critério de liberagao: 270-290)
o Meio de VitriThaw ES Thawing 2: 805-865 (critério de
liberagdo: 805-850)
° Meio de VitriThaw ES Thawing 3: 5635-565
o Meio de VitriThaw ES Thawing 4: 405-435
* Teste de esterilidade pela Ph. Eur. 2.6.1/ USP <71> atual:
Sem crescimento
* Teste de endotoxina pela metodologia do Lisado de
Amebdcito de Limulus (USP <85>): < 0.25 EU/ml
* Ensaio de Embrides de camundongo (desenvolvimento de
embrides de camundongos de uma célula até o estagio
de blastocistos ap6és 96 horas ap6és uma exposicao
sequencial a midia de resfriamento e aquecimento) >
80%
Uso dos produtos de classificagdo Ph Eur ou USP, se
aplicavel
Um certificado de andlise e FISPQ estdo disponiveis
mediante solicitacdo ou podem ser baixados de nosso
site (www.fertipro.com).

AVISOS ANTES DE USAR

* Nao utilizar o produto se:
o ficar turvo ou apresentar qualquer evidéncia
contaminagdo microbiana;
e 0 lacre do recipiente estiver aberto ou st
apresentar defeito no momento da ent;
o prazo de validade vencido
* Nao congelar antes de utilizar.
* Nao reesterilizar depois de abt

INSTRUGOES DE AR

S 5 dias) a temperaturas

elevadas (€37 °C).

* Os dispositivos devem
os regulamentos locais §

médicos.

ados de acordo com
arte de dispositivos

METODO

E recomendado que se leia atenta
do procedimento de vitrificacao/aqué
inicio aos processos.

s as etapas
tes de dar

Etapas preliminares
* Misture bem todas as garrafas do kit €
meios a uma temperaturaigual (temp
(20-25°C)).

Rbrir o nlimero necessario de disposi

cacdo ou aguecimento
ugure/figura 1 8

Nota:

* Nao use as mesmas goticulas/configuracao de meios
para pacientes diferentes.

Configuracao com prato de 4 pocos (para casos com
mdltiplos embrides): até 5 ciclos de vitrificagdo do mesmo
paciente podem ser realizados no mesmo meio
Configuracdo com goticulas (para casos com poucos
embrides): o nimero de embrides que podem ser
processados no mesmo meio é limitado. As goticulas
sem sobreposicdo de Oleo devem ser preparadas
imediatamente antes do processamento.

Protocolo de resfriamento
* Expor embrides sequencialmente para os seguintes

meios como descrito na [ENEAEUCEA-

* (*) Técnica recomendada de pipetagem em F3 ([ENIUTNEE]):

o Coloque o embrido na parte inferior da gota 1 de F3
(etapa A); Certifique-se de que o embrido esta na gota.
De preferéncia, ndo extrude o volume completo do F2.
0 embrido flutuara.

o Esvazie a pipeta fora da gota (etapa B1).

o Enxague a pipeta com meio a partir da gota 2 de F3
(etapa B2).

°

Aspire um pequeno volume da gota 2, aspire o embriao
da gota 1, transfira para o fundo da gota 2 (passo C).
Certifique-se de que o embrido esta na gota. Enxaguar
e lave 2 vezes.

Coloque o embrido na gota 3 e enxague e lave 3 vezes
até que a forma de sombra desaparega (passo D).
Agora carregue o embrido no dispositivo de vitrificacao.

°

°

°

Protocolo de d
* Expor embrides sequencialmente para os seguintes

meios como descrito na [[ENEATICES
PRECAUCOES

* Todos os produtos do sangue devem ser tratados como
potencialmente infecciosos. O material utilizado para
fabricar este produto foi testado e considerado nao
reativo para HbsAg e negativo para Anti-HIV-1/-2, HIV-1,
HBV e HCV. Além disso, esse material foi testado para
detecgdo do parvovirus B19 e nao apresentou niveis
elevados. Nenhum método de teste conhecido pode
oferecer garantias de que os produtos derivados do
sangue humano nao transmitirdo agentes infecciosos.
As medidas padrao para prevenir infeccoes resultantes
do uso de medicamentos preparados a partir de
sangue ou plasma humanos incluem a selecdo de
doadores, a triagem de doacdes individuais e reserva
de plasma para marcadores especificos de infec¢do
e a inclusao de etapas eficazes de fabricacdo para a
inativacdo/ remocao de virus. Apesar disso, quando
sao administrados medicamentos preparados a
partir de sangue ou plasma humanos, ndo se pode
excluir totalmente a possibilidade de transmissao de
agentes infecciosos. Isto também se aplica a virus
desconhecidos ou emergentes e outros patogenos. Nao
ha relatos de transmissao de virus, comprovada, com
albumina fabricada de acordo com as especificacoes
da Farmacopeia Europeia por processos estabelecidos.
Portanto, manuseie todas as amostras como se fossem
capazes de transmitir HIV ou hepatite.
* Use sempre roupas de protecdo ao manusear as
amostras.
* Atécnica asséptica deve ser utilizada para evitar possiveis
contaminacoes.
® Qualquer incidente grave (conforme definido no
Regulamento Europeu sobre Dispositivos Médicos
2017/745) que tenha ocorrido deve ser relatado a
FertiPro NV e, se aplicavel, a autoridade competente do
Estado-Membro da UE em que o usuéario e/ou paciente
esta estabelecido

RESUMO DA SEGURANCA
EDESEMPENHO CLINICO (SSCP)

0 SSCP para VitriFreeze ES™ ou VitriThaw E E
ES™  descreve  caracteristicas de p
seguranca e desempenho para a meio

e esta disponivel no site da FertiPro NV 1
(www.fertipro.com) ou usando o seguinte E
codigo QR:

Para outras questdes relacionadas a seguragg
desempenho, entre em contato com FertiPrg
atendimento ao cliente ou suporte técnico.

ANVISA

Importador Brazil:

orrer problemas usando este 3 or entrar
m contato com nosso Atendimento ao

96-6100.
ONSAVEL TECNICO in Brazil:

Reis Fontoura - CRM 5251022-5
80308320068 (VitriFreeze ES); 803%

Moévo yiox emayyeh]

YAIKO NOY NEPIAA]

EVa KIT TIGPEXEI OPKETO PECO VI €wg 6 OIodIKXaiEq
uahoroinong / B€ppavong, avaAoyo Pe TO TIPWTOKOMO TTou
XPNOILOTOIETAI.

KiT VitriFreeze ES™ (kwd1kog mpoidvTog/ VFE_KIT1): mepiéxer

Mot QIGAN oo To KAOEVR o Tar akOAoUBa JETL:

* KwdIKOG mPoidvTog VPIEODS: 5 ml p€oou mpoenmaong
VitriFreeze ES Pre-incubation (“PI“)

* KwdIKOG mpoidvTog VFEL001: 1 ml péoou wigng
VitriFreeze ES Freezing 1 (“F1“)

* KwdIKOG mPoidvTog VFE2001: 1 ml péoou wigng
VitriFreeze ES Freezing 2 (“F2“)

* kwdIKOG mpoidvTog VFE3001: 1 ml péoou wigng
VitriFreeze ES Freezing 3 (“F3“)

KiT VitriThaw ES™ ( kwdik6g mpoidvTog: VTE_KIT1): mepiéxel

Mot QIGAN oo To KAOEVR o Tar akOAoUBa PETL:

* kwdIKOG mpoidvTog VTEL005: 1 ml uéoou 6Epuavong
VitriThaw ES Thawing 1 (“T1%)

* KwdIKOG mpoidvTog VTE2001: 3.2 ml uécou BEpuavong
VitriThaw ES Thawing 2 (“T2%)

* kwdIKOG MpoidvTog VTE3001: 1 ml uéoou BEppavong
VitriThaw ES Thawing 3 (“T3)

* kwdIKOG mpoidvTog VTE4001: 1 ml uéoou BEppavong
VitriThaw ES Thawing 4 (“T4“)

* kwdIKOG mPoidvTog VTES001: 1 ml uéoou BEppavong
VitriThaw ES Thawing 5 (“T5%)

Ta péoa O TPETEI VO XPNOIKOTOIOUVTQI HE TN OEIPG& TTOU
EUQAVI{OVTaI  TIOPOTGVW (TG PIGAIDIX  WTTOPEl v Eivail
TOMOBETNUEV OE DIGPOPETIKA OEIPG OTO KOUTI).

YAIKO NMOY AEN NMEPINAMBANETAI AAAA ANAITEITAL

® JeEapevA KATAWUENG WE UypO G{wTo

® guokeuf uahomoinong, Kara mpoTiuncn KAEIoTO oloTnua
(to  VitriFfreeze  ES™/VitriThaw ES™  emkupwOnke
KAIVIKG pe Tn xpnon Tou Vitrisafe (Nextclinics) ko

ouokeuny Yahoroinong YwnAng AcgdAeiag (HSV, CBS).
Eival onuavTIKO KGOe €pyaoTAPIO Vo EMPBERXIWOEI TIG
JIkEG Tou diadikaoieg OTav xpnalporolei To VitriFreeze
ES™)VitriThaw ES™ og ouvOUOOUO HE GAEG OUOKEUEG
uaAoroinong)

ZYNOEZH

To VitriFreeze ES™ kol To VitriThaw ES™ eivain £Toiua
mpog xpRon. To péoa mepiExouv PBS Kol AEUKWUOTIV
avBpwivou 0pol (11-20 g/NTPo avEAOYQ E TO HEUOVWHEVO
HEDO. DAPUAKEUTIKA OUOIX TIOU TIPOEPXETI MO TAGGHC
avBp@OMVoU oiaTog). Kavéva omd 1o PEoa dev MEPIEXE!
QVTIBIOTIKG.

Ta pé€oo Tou VitriFreeze ES™  €xouv  au&avopeveg
ouykevTpWoelg DMSO kau AiIBulevoyAukoAng (EG). To péco
Tou VitriFreeze ES™ Freezing 3 mepi€xel €miong @IkOAn Ko
Joukpoln. Ta péoa Tou VitriThaw ES™ &xouv @Bivouceg
OUYKEVTPWOEIG OOKXXPO(NG.

MPOAIATPA®EE NPOIONTON

® Xnuiki oOvBeon

® pH: 7.20 - 7.40

® OopwTikGTNTC: (MOSM/Kg):

VitriFreeze ES Pre-incubation: 270-295 (kpITApI

Kukhogopiag: 270-290)

VitriThaw ES  Thawing 2:

Kukhogopiag: 805-850)

VitriThaw ES Thawing 3: 535-565

VitriThaw ES Thawing 4: 405-435

® AOKIPA OTEIPOTNTRG He TNV Tpéxouoo odnyia Ph. Eur.
2.6.1/ USP <71>: Kaio av&nTugn

® AoKiun evoTogIV@V pe T peBodoloyia Limulus Amebocyte
Lysate (USP <85>): < 0.25 EU/ml

® Aokiuf epBpiou movTikoU (avamTuEn euPpUou MovVTIKOU

£VOG KUTTGPOU PEXP! TO OTGDIO TWV PAXGTOKUOTEWY PETG

amd 96 wpeg PeTG amd diadoxIkn EkOeon aTa péoa WOENG

Kol BEppavong) = 80%

XpAon mpoioviwv KabopdtnTag Ph Eur 1 USP Kotk

TIEPIMTWON

To moTomoiNTIKG avaluong Kol T AAAY gival SIOECIIX

KOTOTIV QITAUKTOG ] PTTOPEITE VX TX KAXTEBROETE GNMO TOV

10TOTOTIO oG (www.fertipro.com)

o

o

805-865  (kpITAPIC

o

o

NPOEIAOMOIHZEIZ MPIN AMO TH XPHEH

® N pn XPNOILOTIOIEITE TO TPOIOV:

o gdv dev ival BIGUYEG f UMIGPXOUV EVOE]
emuoAuvong;
eqv TO TWUX TOU TEPIEKTN EXEI
EAXTTWUATIKG KXTG TV TPES00N Tou
£Qv £xel MUpENBEI N nuepounvia ARENG.
® No pnv KarawoxeTau mpiv oo Tn xpRon.
® No pnv eMavamooTelpwoel JETG TO Gvolypa.

o

o

OAHTIEZ ®YAAZHZ/ANOPPIWHE

gOETXI 08 OEPUOKPAOTR PETOED 2-8 °
B.ITP0IOV uthplcx ond o (NNIGKO) @)

GVOIYHO EQOCOV TNPOU!

Tot PUAGOCOVTC OTOUG 2

® ITa0ep& OPOPG (LEXPI B NUEPES
® Too mpoiovTa
TOUg TOMIKOUG
ITPOTEXVOAOYIKIDV

CMOPPITITOVTAI U
yi& TNV anoppl

ME©GOAOZ

JuvioToUde 1I91xiTepa Vol §
BIadIKOOING UXAOTTOINGNG/ O
NG SIGDIKAOIG.

nponarapnrma Bripara

Enpsiwon:

® Mn XPNOILOTIOIEITE TNV i1 SIGTAEN OTAYOVISIWV/ HECWV VI
BIKPOPETIKOUG XOOEVEIG.

® NIGTOEN Pe TPUBNio 4 BoBpiwv (yia TEPIMTWOEIG e
TOMAMAG EUBPUX): PMOPOlV V& TpayUaTomoinBolv £wg
kol 5 KOkAOI uahomoinang Tou idlou oobevolg oTor idIo
HEoa.

® NIGTOEN e OTAYOVIOIO (VIO TIEPIMTMOEIG HE Ay EUBPUX):
0 apIBUOG TwV euBplwv TOU HMOPOlV VX UMOOTOUV
enefepyaoic  0TO 010 PECO  EVGI  TIEPIOPIOEVOG.
To oTayovidix  Xwpiq emKkAuwn ehaiou  TPEMEl V&
TIPOETOINGIOVTOI GUECWG TIPIV AT TNV EMEEEPYRTIXK.

NpwréxoAro wigng
® EkBEoTe Tor EPBPUN DIGDOXIKG OTG akOAOUBO PEoa OTIWG

nepiyp&peTan oto ENIEESGNERA-

® (*)TUVIOTOHEVN TEXVIKA avappo®nong pe mméra oto F3
[{figure/oxnpa 3 )8

TomobeTnoTe TO EuPRPUO OTO KA&TW MEPOG TNG 1ng

oTayovag Tou F3 (BAua A). BeBaiwbeite 0TI To EuBpuo

BpiokeTal oTn oTayova. Kard mpotipnon, unv e&woeite

0AOKANPO TOV Gyko Tou F2. To EuBpuo Ba EMIMAEEL.

AdeIGOTE TO CIQWVIO EEW O TN oTayOva (BApa B1).

=ZenAOVETE TO OIQWVIO PE PECO QMo TN oTayOva 2 Tou F3

(o B2).

Avoppo@iote évav  pIKpO Oyko TG oTayoveg 2,

QAVOPPOPAOTE TO EUPPUO MO TN OTAYOVK 1, HETAPEPETE

OTO KGTW PEPOG TNG OTAYOVEG 2 (BAMA ).

BeBauwbeite 0TI TO £UPPUO BPICKETAI OTN OTAYOVOL.

EKMAOVETE 2 POPEG.

TomoBeTAOTE TO £UBPUO OTN OTAYOVE 3 Kokl EKTADVETE 3

POPEG WEXPI VO EEXPAVIOTET O OXNUATIOUOG TTOU HOIGLEI

Je oKIG (BApG A).

TOPo POPTWOTE TO £UBPUO OTN GUOKEUN UXAOTIOINONG.

o

o

o

o

o

o

o

NpwréxoAro wigng
® EkBEoTe TOr EPBPUN DIGDOXIKG OTG akOAOUBO PEoa OTIWG

R tlareilare) figure/oxiuo 4 §

NMPO®YAAZEIZ

® OAx TOt TPOIOVTO OIPOTOG Ba TIPEMEN Vot OEwPOUVTI
BUVNTIKG POAUCUOTIKG. H mp@Tn UAN TOU XENGILOTIOIETaI
YIX TNV TOPOOKEUR UTOU TOU TIPOIOVTOG EAEYXBNKE Kol
BpEBNKE UN avTIOPAOTIKA Yia HbSAE Kol opvnTIKA YIX T
Anti-HIV 1/2, HIV 1, HBV kou HCV. EmmAgov, n mp@tn OAn

£xel eheyxOel yix mopRoid B19 kou Bpébnke OTI dev eival
augnuévog. Kapio yvwotri p€Bodog SoKIpmv dev Umopei
Vo TaPEXEl DIXBERAXIDOEIG OTI TPOIOVTX TIOU TIPOEPXOVTAI
and avOp®Mvo i dev Ba JETAOWMOOUV HOAUCHOTIKOUG
TXPBAYOVTEG.

Tao TUmKG PETPX yIX TNV TIEOANWN TwV  AOINOEEWV
moU  TPOKOAOUVTGH oMo TN XPAON  PUPUOKEUTIKDV
TPOIOVTWY TIOU TIXPOXOKEUGIOVTaI OO avOP@TIVO Qo
A MA&opo mepIAUBAGvVOUY TNV €MAOYR TWV dwENTOV, TOV
TIPOKATUPKTIKO EAEYXO TWV OWPEWV KAl TWV OEEAUEVIDV
TMAGOPOTOG  yia  €181KOUG  OEiKTEG AOIWEEWV Kl TNV
EVTOEN  QMOTEAEOUOTIKOV — OTGOIWY — TMOPKOKEUNG VIO
TNV &dPQVOTIOINGN/AMOPGKEUVON  TwV  1@V.  MapoAx
QUTG, OTAV XOPNYOUVTOI QOPUOKEUTIKG TTPOIGVTR TIoU
TPOOKEUGIOVTAI oM avBP@MIVO i 1 TAGOUQ, 1
mOavVOTNTO PETGDOONG HOAUCHGTIKDY TTRXEOYOVTWY dEV
umopel voo amokAeloTel MARPwG. AuTO 1oXUel emiong yio
GyvwoToug A ovadUOHEVOUG 100G Kol GAMa TTaiBoyova.
Aev  UTIGPXOUV QVOPOPEG  CMODEDEIYUEVNG  HETGDOONG
IOV HE  ASUKWUOTIV  TIXPAOKEUROBEION  CUMQWVX  pE
TIG TIPOdIOYPOPEG NG Eupwraikig dapuakoroliog pe
KaBIEpWUEVEG PEBODOUG. EMOPEVWG, WETAXEIPIOTEITE OAX
TO OEIYHOTA WG IKAVE VO PETadMOoUV HIV A nrarimida.

® Not pOPATE MAVTO TIPOCTUTEUTIKA EVOUMNOIR KATGK TOV
XEIPIOHO JEYUGRTWV.

Oa TPEMEI V& XPNOIKOTIOIEITAI &ONTITN TEXVIKA VIOt TV
AMOPUYR EVOEXOUEVOU EMPOAUVONG.

K&be coBapd mepIoTaTIKG (OMwg opileTan oTov Kavoviaud
mepi larpoTexvoloyik@y Mpoidvtwy 2017/745) 6o mpémel
Vo avapEpeTal oTnV FertiPro NV Kail, KaTG mepimmwaon, otnv
appodia apxn Tou Eupwraikod Kpdaroug Méoug oTo omoio
€IVOI EYKATEGTNPEVOG O XPAOTNG f/KXI 0 AOBEVAG.

ZYNOWH THE AZOAAEIAZ KAI
THEZ KAINIKHE AMOAOZHE (SSCP)

H olvoyn TG GOPGAEIRG Kol T
amddoong Tou VitriFreeze ES™ g

ES™  nmepiypdgel T
GOPAAEING KX AMO5QQ
gival S10€aIun g
NV (www.ferti
aKOAOUBO KWJI

[0 MEPICOOTENES EPWTATEIG OXETIKG HE TNV OO
amddoon, eMKOIVWVAGTE pe TNV FertiPro NV yix
XPAon A TEXVIKA UToaTAPIEN.

VitriFreeze™ / VitriThaw™
QOGD GEBRUIK

2"V and VitriThaw ES™ zijn een set van media
g ontdooien van humane embryo’s (zygote

maximaal 6
pkelijk van het

VitriFreeze ES™ kit (product code W : bevat 1 fles
van elk van de volgende media:
® Product code VPIEOO5: 5 ml VitriFreeze ES Pre-

incubation medium (“PI1“)

® Product code VFE1001: 1 ml VitriFfreeze ES Freezing
medium 1 (“F1%)

® Product code VFE2001: 1 ml VitriFreeze ES Freezing
medium 2 (“F2*)

® Product code VFE3001: 1 ml of VitriFreeze ES Freezing
medium 3 (“F3%)

VitriThaw ES™ kit ( product code: VTE_KIT1): bevat 1 fles
van elk van de volgende media:

® Product code VTE1005: 1 ml of VitriThaw ES Thawing
medium 1 (“T1%)

Product code VTE2001: 3.2 ml of VitriThaw ES Thawing
medium 2 (“T2%)

Product code VTE3001: 1 ml of VitriThaw ES Thawing
medium 3 (“T3%)

Product code VTE4001: 1 ml of VitriThaw ES Thawing
medium 4 (“T4%)

Product code VTE5001: 1 ml of VitriThaw ES Thawing
medium 5 (“T5%)

De media zouden gebruikt moeten worde
zoals hierboven vermeld (de flessen z
volgorde in de kit kunnen zitten).

MATERIAAL NIET AA

eur gesloten systeem (VitriFreeze
erd klinisch gevalideerd met gebruik
gesloten apparaten: High Security
SV; CBS) of Vltrlsafe (Nextclinics,

VitriFreeze ES™ en VI
media bevat PBS en h
liter afhankelijk van het
substantie uit menselijk bl
bevat antibiotica.

VitriFreeze ES™ media hebbel
DMSO en ethyleenglycol (EG).
bevat ook sucrose en Ficoll. Vitri
afnemende concentraties sucrose.

albumine (11-20 g/
medium; medicinale
Geen enkel medium

de concentratles

PRODUCT SPECIFICATIES

Chemische samenstelling

molaliteit (mOsm/kg):

triFfreeze  ES Pre-incubation medium: 270-295

\jgave criteria: 270-290)

haw ES Thawing medium 2: 805-865 (vrijgave

a: 805-850)

Rw ES Thawing medium 3: 535-565

ES Thawing medium 4: 405-435

Blest volgens de huidige Ph. Eur. 2.6.1. / USP

> Geen groei.

* Endotoxinetest met de Limulus Amebocyte Lysate (LAL)
methode (USP <85>): < 0.25 EU/ml.

* Muisembryo Test (ontwikkeling van ééncellig muisembryo
tot blastocyststadium na 96 uur na achtereenvolgende
blootstelling aan de koel- en opwarmmedia): > 80%.

® Gebruik van Ph Eur of USP-graad producten indien van
toepassing

® Certificaat van analyse en MSDS zijn beschikbaar op
aanvraag of kunnen gedownload worden van onze
website (www.fertipro.com).

WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIK

* Gebruik het product niet indien:
o het troebel wordt, of tekenen van microbiéle
besmetting vertoont.
o de verzegeling van de fles geopend of defect is bij
levering.
e de houdbaarheldsdatum
* Niet invriezen voor geb,
* Niet opnieuw sterilig

uit (zon)llcht

* DY kunnen veilig gebruikt worden tot 7
gnen, wanneer steriele omstandigheden
orden en de producten bewaard zijn bij

(max. 5 dagen) bij een verhoogde

worden afgevoerd in

alle stappen van de
en voor het starten van

* Meng alle flessen van de kit'§
tot kamertemperatuur (20-2:

ening
bryo's kan

houdend met het feit dat 1 de}
bevatten, (voor maximum

van het devwce op de werktafel
de procedure gemakkelijk aan

bruik met dezelfde druppels/media set-up voor
verschillende patiénten.

® Set-up 4-welplaat (voor gevallen met meerdere
embryo's): tot 5 vitrificatie cycli van dezelfde patiént
kunnen uitgevoerd worden in hetzelfde medium.

Set-up met druppels (voor gevallen met weinig embryo's):
het aantal embryo's dat in hetzelfde medium kan worden
verwerkt, is beperkt. Druppels zonder olie-overlay
moeten onmiddellijk voor gebruik worden geprepareerd.

Vitrificatie protocol
* Embryo's achtereenvolgens blootstellen aan de volgende

media zoals beschreven in [ENIEATENEE.

® (*) Aanbevolen pipetteertechniek in F3 ([TENTYAT0OMEED):
o Plaats de embryo op de bodem van de 1ste druppel

F3 (stap A); zorg ervoor dat de embryo in de druppel

zit. Bij voorkeur niet het volledige volume van de F2

afzuigen. De embryo zal blijven drijven.

Leeg de pipet buiten de druppel (stap B1).

Spoe\ de pipet met medium uit druppel 2 van F3 (stap
B2).

Zuig een klein volume van druppel 2 op, zuig de odcyt

van druppel 1 op en breng deze over naar de bodem

van druppel 2 (stap C).

o Zorg ervoor dat de embryo in de druppel zit. Spoel 2
keer in en uit.

o Plaats de embryo in druppel 3 en spoel 3 keer in en uit
tot de schaduwvorm verdwijnt (stap D).

o Laad nu de embryo op het vitrificatie device.

Ontdooi protocol
* Embryo's achtereenvolgens blootstellen aan de volgende

media zoals beschreven in FFVTAT-OIEY
VOORZORGEN

flle producten afkomstig van bloed moeten worden
andeld als mogelijk infectieus. Het bronmateriaal
voor de vervaardiging van dit product is gebruikt, is
en niet-reactief bevonden voor HbsAg en negatief
nti-HIV-1/-2, HIV-1, HBV, en HCV. Verder is het
eriaal getest op parvovirus B19 en niet verhoogd

Geen enkele bekende testmethode kan

Pn dat uit menselijk bloed bereide producten

tieuze agentia zullen overdragen.

aatregelen om infecties door het gebruik

nale producten, afkomstig van humaan bloed

te voorkomen, zijn donorselectie, screening
ele donaties en plasma pools voor specifieke

n infectie, alsook effectieve productiestappen

activatie/verwijdering van virussen. Ondanks

Btregelen, kan de mogelijke overdracht van

ze agentia niet volledig uitgesloten worden

€r medicinale producten afkomstig van humaan

Pl of plasma toegediend worden. Dit is ook van

passing voor ongekende of opkomende virussen

€n andere pathogenen. Er zijn geen rapporten van
bewezen virustransmissies met albumine, geproduceerd
volgens de Europese Farmacopee specificaties, gekend.

Behandel daarom alle specimens alsof ze HIV of

hepatitis kunnen overdragen.

* Draag altijd beschermende kledij wanneer er gewerkt
wordt met dergelijke specimens.

* Aseptische technieken moeten worden gebruikt om
mogelijke besmetting te voorkomen.

* Elk ernstig incident (zoals gedefinieerd in de Europese
Verordening Medische Hulpmiddelen 2017/745) dat zich
heeft voorgedaan, moet worden gemeld aan FertiPro en,
indien van toepassing, aan de bevoegde autoriteit van de
EU-lidstaat waar de gebruiker en/of patiént is gevestigd.

SAMENVATTING VAN VEILIGHEID
EN KLINISCHE PRESTATIES (SSCP)

De SSCP voor VitriFreeze ES™ en E E
VitriThaw ES™ beschrijft de veiligheids-en g
prestatiekenmerken voor de media en is
beschikbaar op de website van FertiPro =
NV (www.fertipro.com) of door gebruik te E
maken van de volgende QR-code:

Voor verdere vragen betreffende de veiligheid en de
prestaties, gelieve FertiPro NV te contacteren voor de
klantendienst of technische ondersteuning.
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Symbols as defined in ISO 15223-1

Symboles tels que définis dans la norme ISO 15223-1
Symbole gemaf Definition in ISO 15223-1

Simbolos definidos en la norma ISO 15223-1

Simboli di cui alla norma ISO 15223-1

Simbolos conforme definido na norma ISO 15223-1
20pBoAa Oriwg opitovTal aTo ISO 15223-1
Symbolen zoals gedefinieerd in ISO 15223-1

Catalogue number Numero di catalogo Batch code Codice del lotto
Référence catalogue Ndmero de catalogo Numéro de lot Lote
Bestellnummer ApIBUGG KaTaAGYOU Chargencode KwdIkog mapTidag
Numero de catalogo Catalogusnummer Ndmero de lote Lotnummer
Use-by date Data di scadenza Manufacturer Produttore

Date de péremption Prazo de validade Fabricant Fabricante
Verfalldatum Huepopnvia AfENg Hersteller MopaokeuaoTAG
Fecha de caducidad Vervaldatum Fabricante Fabrikant

Keep away from sunlight
// ~ Tenira'écart de la lumiére du soleil
/'L\ Vor Sonnen-Licht schitzen

Mantener alejado de la luz del sol

Tenere lontano dalla luce solare

Mantenha afastado da luz do sol

AIXTNPEITE TO TIPOTIOV HAKPIG A0 TO NAIGKS PWG
Uit de buurt van zonlicht houden

Medical device
Dispositif médical
Medizinisches Geréat
Producto sanitario

Dispositivo medico
Dispositivo médico
laTpOTEXVONOYIKG TIPOIOV
Medisch hulpmiddel

Consult instructions for use
Consulter les instructions d’utilisation
Gebrauchsanweisung beachten
Consulte las instrucciones de uso

Consultare le istruzioni per I'uso
Consulte as instrucées de utilizacao
ZUPBOUAEUTEITE TIG 0BNYieg XpAoNng
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

Cautions
A Attention

Vorsicht

Precaucion

Attenzione
Cuidado
Mpoooxn
Let op

Date of manufacture
Date de fabrication
Herstellungsdatum
Fecha de fabricacion

Data di produzione
Data de fabricacdo
Hugpopnvia mapaywyng
Productiedatum

Sterilized using aseptic processing techniques
Stérilisation par préparation aseptisée

Sterilisiert mit antiseptischen Verarbeitungsmethoden

Sterilizzato con tecniche di lavorazione asettiche
Esterilizado usando técnicas de processamento asséptico
ATIOOTEIPWHEVO PE GONTITEG TEXVIKEG EMEEEPYTIOG

Esterilizado mediante técnicas de procesamiento

G iliseerd met aseptische technieken

S

Temperature limit
Limite de température
Temperaturgrenze
Limite de temperatura

Limite di temperatura
Limite de temperatura
‘Oplio Beppokpaciog
Temperatuurslimiet

Single sterile barrier system
Systeme a barriére stérile unique
Steriles Barriere-Einzelsystem
Sistema de barrera estéril simple

Sistema di barriera sterile singola
Sistema de barreira estéril tinico
0oTnPa povol paypol aTelpdTNTOG
Enkelvoudig steriel barriéresysteem

Do not use if package is damaged and consult instructions for use.
Ne pas utiliser si 'emballage est endommagé et consulter les instructions d’utilisation.
Nicht verwenden, wenn Verpackung beschédigt ist und die Gebrauchsanweisung hinzuziehen.

No utilizar si el empaque esta danado y consultar instrucciones de uso.

Non utilizzare se la confezione & danneggiata e consultare le Istruzioni per I'uso.

Néo usar se a embalagem estiver danificada e consultar as instrucoes de uso.

Mn XPNGIHOTIOIEITE EGV N CUCKEUXTIO EIVOXI KATEGTPOUMEVN KOI CUPBOUAEUTEITE TIG 0dNYieg XpAong.
Niet gebruiken indien verpakking beschadigd is en raadpleeg de gebruiksaanwijziging.

Symbol as defined in EU Commission MDR 2017/745

Symbole tel que défini dans le Réglement relatif aux dispositifs médicaux 2017/ 745 de la Commission européenne
Symbol gemaf der Verordnung (EU) 2017/745 liber Medizinprodukte definiert
Simbolo definido en el Reglamento (UE) 2017/ 745 sobre los productos sanitarios

Simbolo ai sensi del MDR 2017/745 della Commissione UE

Simbolo conforme definido na Comissao da UE MDR 2017/745

20pBoo 6w opiteTan atnv OIM 2017/745 Tng Eupwrioikng Emmporig

Symbolen volgens de EU Commissie MDR 2017/745

CE marking by Notified Body 2797
Marquage CE délivré par I'organisme notifié 2797

CE-gekennzeichnet durch die Benannte Stelle 2797

2797 Marcado CE por la Entidad notificada 2797

Marcatura CE da parte dell'organismo notificato 2797

Marcacao CE por Orgéo Notificado 2797

ZAuavan CE amd Tov Koivoroinpévo Opyaviopd 2797

CE-markering door Notified Body 2797

s Single sterile barrier system with protective packaging outside.
R A Systeme de barriére stérile unique avec emballage de protection a I'extérieur.
3
== Einzel-Sterilbarrieresystem mit Schutzverpackung auBen.

Sistema de barrera estéril individual con embalaje protector en el exterior.

Sistema di barriera sterile singolo con imballaggio protettivo esterno.

Sistema de barreira esterilizada tinica com embalagem protetora externa.

Movo anooTeipwpévo oUoTNHO PPAYHOU LE EEWTEPIKA TPOSTATEUTIKA CUOKEUNOTX.
Enkelvoudig steriel barriéresysteem met beschermende verpakking aan de buitenkant.

Symbol as defined in 21 CFR 801.15
Symboles tels que définis dans la norme 21 CFR 801.15
Symbol gemaf Definition in 21 CFR 801.15

Simbolo definido en 21 CFR 801.15 (titulo 21 del Cédigo de Normas Federales)

Simbolo ai sensi del 21 CFR 801.15

Simbolo conforme definido em 21 CFR 801.15
Z0pBoMo Omwg opileTal oTo 21 CFR 801.15
Symbool zoals gedefinieerd in 21 CFR 801.15

En vertu de la Iégislation fédérale des Etats-Unis, ce dispositif ne peut étre vendu que par un médecin ou sur ordonnance médicale.
GemaR US-Bundesgesetzgebung darf dieses Gerat nur von Arzten verkauft oder bestellt werden.

R US Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.
ONLY

Las leyes federales de los Estados Unidos limitan la venta de este dispositivo exclusivamente por parte o por orden de un médico.
La legge federale statunitense limita la vendita di questo dispositivo a un medico o su prescrizione medica.

A lei federal EUA restringe a venda deste dispositivo por ou por ordem de um medico.

H opoomovdiakn HMA vopoBeaia mepiopilel To ev AGyw IGTPOTEXVOAOYIKO TIPOIOV o€ TWANGN &6 16TPG 1 KATOMIV EVIOAAG IKTPOU.
Volgens de federale wetgeving van de US mag dit medische hulpmidde! alleen door een arts of op doktersrecept worden verkocht.





